






Quelle Diastolischer Blutdruck: 
Journal of Hypertension 1999, vol 17, no.2
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Systolischer Blutdruck       mmHg

Grad 3 Bluthochdruck (schwer)

Grad 2 Bluthochdruck (gemäßigt)

Grad 1 Bluthochdruck (mild)

Hoch-normal

Normal

Optimal



Nachmittag Vormittag ZEIT

Schlaf

Systolisch

Diastolisch

Typische Veränderung des Blutdrucks 
innerhalb eines Tages (alle 5 Minuten gemessen)
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Автоматичний тонометр Wellion WAVE
Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «ШТАРКЕ МЕДІКАЛ», 03151, м. Київ, вул.
Народного Oполчення, 1, oфic 715

Model No.: PG-800B11
WWAVE032PLUS  20220314

Software Version 2.5

Authorised representative: Lotus NL B.V.
Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands. 
E-mail: peter@lotusnl.com, Tel: +31645171879 (English), +31626669008 (Dutch)

Manufacturer:  Shenzhen Pango Medical Electronic Co., Ltd.
Tel: 86-755-33825988, Fax: 86-755-33825989
Main Site: No.25 1st Industry Zone, Fenghuang Road,
Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong China
Additional site1: 2-4 Floor, No. 5 Shanzhuang Rd., Xikeng Village, Henggang Town, Longgang 
Districht, Shenzhen City, Guangdong Province, China

Manufactured for:
MED TRUST Handelsges.m.b.H.

Gewerbepark 10
7221 Marz, 

AUSTRIA

MEDICAL DEVICEНомер інструкції WWAVE032 
Дата останнього перегляду: XX.XX.XXXX
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